<table>
<thead>
<tr>
<th>Autoclave ID</th>
<th>Test Date</th>
<th>Operator</th>
<th>Chemical Indicator Results</th>
<th>Biological Indicator Results</th>
<th>Comments</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rm 154 #1</td>
<td>4/1/12</td>
<td>AS</td>
<td>Pass</td>
<td>Pass</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rm 154 #2</td>
<td>4/1/12</td>
<td></td>
<td>Fail</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rm R175 #1</td>
<td>4/1/12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rm R175 #2</td>
<td>4/1/12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rm R175 #3</td>
<td>4/1/12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rm 220 #1</td>
<td>4/1/12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rm 220 #2</td>
<td>4/1/12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rm 320 #1</td>
<td>4/1/12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rm 320 #2</td>
<td>4/1/12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rm 420 #1</td>
<td>4/1/12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rm 570 #1</td>
<td>4/1/12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rm 3306 #1</td>
<td>4/1/12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CES6 #1</td>
<td>4/1/12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CES6 #2</td>
<td>4/1/12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>